
Cuando se debe usar
Use e l au t o inyec t o r EPIPEN®/EPIPEN® JR

so l am en te si u st ed  es u n a p erso n a h ip ersen sib le
( alŽrgic a)  y su  m Žd ic o  se lo  h a rec et ad o  p ara
em ergen c ias alŽrgic as.  Tales em ergen c ias
p u ed en  o c u rr ir  en  c aso  d e p ic ad as o  m o rd id as d e
in sec t o s, alim en t o s, d rogas, l‡t ex , o t ro s
alŽrgen o s, an afilax is in d u c id a p o r e l e jerc ic io  o
p o r o t ras c au sas d esc o n o c id as ( id io p ‡t ic a) .

Tratamiento de emergencia de una
reacción alŽrgica (Anafilaxis)

¥ Si u st ed  ex p er im en t a las se– ales y sín t o m as
d esc r it o s p o r su  m Žd ic o :

¥ Use e l au t o inyec t o r EPIPEN®/EPIPEN® JR

in m ed iat am en t e, a través de su ropa si
fuera necesario.

¥ La inyec c i—n  d e o t ra u n id ad  EPIPEN® o
EPIPEN® JR p o d r ía ser n ec esar ia -
c o n su lt e  a su  m Žd ic o .

¥ Lea c u id ad o sam en t e y siga las
in st ru c c io n es en  la sec c i—n  "Direc c io n es
p ara e l u so ".

¥ E n t o n c es siga lo s p aso s in d ic ad o s en  la
sec c i—n  "In m ed iat am en t e d esp u Žs d e l
u so ".

¥ E vit e  lo s esfu erzo s físic o s.

¥ Si lo  h a p ic ad o  u n  in sec t o :
¥ Si es p o sib le, saqu e e l agu ij—n  d e l in sec t o

c o n  su s u – as.
¥ No ap r iet e, n o  o p r im a n i em p u je e l

agu ij—n  m ‡s p ro fu n d am en t e en  la p ie l.
¥ Si p u ed e, ap liqu e h ie lo  o  m o je e l ‡rea

afec t ad a c o n  b ic arbo n at o  d e so d a.

Cuidado y almacenamiento
¥ Man t enga e l au t o inyec t o r EPIPEN®/EPIPEN®

JR list o  p ara ser u sad o  en  t o d o  m o m en t o .

¥ F o rm a d e gu ard ar :
¥ E n  u n  lugar o sc u ro  a u n a t em p erat u ra

am b ien t e d e 5 9  a 8 6 ¡F.
¥ E l t u bo  p l‡st ic o  d e t ran sp o rt e

p ro p o rc io n a u n a p ro t ec c i—n  ad ic io n al
c o n t ra la lu z u lt ravio let a (UV) .

¥ NO refr igere.
¥ O ex p o nga est e p ro d u c t o  a u n  fr ío  o  c alo r
in t en so .

¥ No t e la fec h a d e ex p irac i—n  en  la u n id ad
( m es y a– o )

¥ P o r e jem p lo : "Aug.  0 2 " =   3 1  d e ago st o  d e
2 0 0 2 .

¥ Cam b ie la u n id ad  an t es d e la fec h a d e
ex p irac i—n .

¥ Vea m ‡s abajo  la fo rm a d e p art ic ip ar en  e l
P rogram a Rec o rd at o r io  d e la E x p irac i—n .

¥ Siem p re t enga a m an o  p o r lo  m en o s u n a
u n id ad  qu e n o  h aya ex p irad o .

¥ E x am in e p er i—d ic am en t e e l c o n t en id o  d e l
au t o inyec t o r a t ravŽs d e la ven t an a
t ran sp aren t e.

¥ Cam b ie la u n id ad  si la so lu c i—n  t ien e
d esc o lo ram ien t o  o  c o n t ien e p art íc u las
s—lid as ( p rec ip it ad o ) .

¥ E l m Žd ic o  p u ed e rec o m en d ar e l u so  d e
em ergen c ia d e u n  au n t o inyec t o r c o n
d esc o lo ram ien t o , en  lugar d e d em o rar e l
t rat am ien t o .

Direcciones para el uso  (Vea el  r ev er so )

I N STRU C C I O NES
PARA  EL  PA C I ENTE

(FarmacŽutico - Por favor, incluya estas instrucciones con el producto)

NDC 49502 -500 -01 (EpiPen)
NDC 49502 -500 -01 (EpiPen – 2 -Pak)

NDC 49502 -501 -01 (EpiPen Jr)
NDC 49502 -501 -01 (EpiPen Jr  – 2 -Pak)

EPIPEN® Y EPIPEN® JR
Au t o inyec t o res d e ep in efr in a

Para emergencias alŽrgicas (anafilaxis)

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Tanto EPIPEN® como EPIPEN® JR

¥ so n  d isp o sit ivo s d esec h ab les y p re llen ad o s p ara u n a inyec c i—n  au t o m ‡t ic a
¥ so n  p ara em ergen c ias alŽrgic as
¥ c o n t ien en  u n a so la d o sis d e ep in efr in a ( in t ram u sc u lar)
¥ se p u ed en  o bt en er bajo  rec et a m Žd ic a so lam en t e (Rx )
¥ no contienen látex

Cantidad de epinefrina administrada
EPIPEN® =  u n a d o sis d e 0,30 mg d e ep in efr in a (USP, 1 :1 0 0 0 , 0 ,3  mL)
EPIPEN® JR =  u n a d o sis d e 0,15 mg d e ep in efr in a (USP, 1 :2 0 0 0 , 0 ,3  mL)
¥ No ta : La m ayo r p art e  d e l líqu id o  ( ap ro x im ad am en t e e l 9 0%)

p erm an ec e en  e l au t o inyec t o r d esp u Žs d e l u so  y n o  se p u ed e
vo lver a u sar.

¡Lea am bo s l ad o s
 an tes

d e qu e o c u r r a  u n a em er g en c i a!

0909



ADVERTENCIA
¥ Nunca coloque el  pulgar, los dedos o su mano sobre la punta negra.  La aguja sale de la

punta negra.  La inyecci—n accidental en las manos o en los pies puede causar  la pŽrdida del flujo
sanguíneo en esas ‡reas.  Si esto sucede, vaya directamente a la sala de emergencias m‡s cercana.

¥ EPIPEN®/EPIPEN® JR se debe inyectar  solamente en la regi—n anterolateral del muslo (vea las
"Direcciones para el uso").

¥ NO reti r e la tapa de activación gr is hasta que esté l i sto para usar  la unidad.

DIRECCIONES PARA EL USO
¥ Siga estas direcciones solamente cuando estŽ listo para usar  la unidad.
¥ Nunca coloque el  pulgar, los dedos o su mano sobre la punta negra.
¥ NO reti r e la tapa de activación gr is hasta que esté l i sto para usar  la unidad.

1) Familiar ícese con la unidad.

2) Agarre la unidad, con la punta negra apuntando hacia abajo.
3) Forme un pu– o alrededor  de la unidad (con la punta negra hacia abajo).
4) Con su otra mano, saque la tapa de activaci—n gr is.

5) Coloque la punta negra cerca de la regi—n anterolateral del muslo.
6) Con un movimiento r‡pido, empuje el  autoinyector  fi rmemente

contra el muslo, de manera que la unidad estŽ perpendicular  (a un
‡ngulo de 90¡) con respecto al muslo.

8) Retire la unidad y masaje el ‡rea de la inyecci—n
por  var ios segundos.

9) Inspeccione la punta negra:
¥ si la aguja est‡ expuesta, usted recibi— la dosis.
¥ si no lo est‡, repita los pasos #5-8.

10) Nota: La mayor  parte del líquido
(aproximadamente el 90%) permanece en el
autoinyector  y no se puede volver  a usar.

11) Doble la aguja hacia atr‡s contra una superficie
dura.

12) Coloque la unidad con mucho cuidado (la aguja
pr imero) de vuelta en el tubo de transporte (sin la
tapa de activaci—n gr is).

13) Vuelva a cerrar  el tubo de transporte.
14) Lea las instrucciones a la derecha de esta hoja

tituladas "Inmediatamente despuŽs del uso".

INMEDIATAMENTE DESPUÉS
DEL USO

¥ Vaya inmediatamente a la sala de
emergencias del  hospital  más
cercano.

¥ Usted podr‡ necesitar  m‡s atenci—n
mŽdica.

¥ Dígale al mŽdico que ha recibido una
inyecci—n de epinefr ina (muŽstrele
su muslo).

¥ Permita que el mŽdico inspeccione y
bote la unidad EPIPEN®/EPIPEN® JR

que usted ha usado.
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Ventana transparente

Autoinyectort

Punta negra
(la aguja sale de aquí durante el uso) Tapa de activaci—n gr is

(NO saque esta tapa hasta que estŽ
listo para usar  el autoinyector)EPIPEN®

EPI NEPHRI NE
AUTO-I NJECTOR

EPIPEN®

EPI NEPHRI NE
AUTO-I NJECTOR

7) Sostenga la unidad fi rmemente en el  muslo
durante unos segundos.


